EKONOMİK VE KALİTELİ HASTA YATAKLARI 


Hasta yataklarının kaliteli olması hastanın sağlığı için oldukça önemlidir. Çünkü kalitesiz 
hasta yatakları hastanın vücudunda yara oluşumuna sebep olabilir ya da hastanın bakteri 
kaparak hasta olmasına sebep olabilir. Bu yüzden hasta yataklarının kaliteli olmasına özen 
gösterilmelidir. Özellikle ikinci el hasta yatakları alınmamalıdır. Çünkü daha önce kullanmış 
hastada bulaşıcı hastalık olabilir. Haskar medikal olmak üzere kendi imalatımızda ürettiğimiz 
kaliteli hasta yataklarımız vardır. Üretim merkezimizi hafta içi mesai saatlerinde ziyaret 
edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Bayrampaşa da ki mağazamızda ürünlerimizi görebilirsiniz. 

Haskar medikal olarak kaliteye çok önem vermekteyiz. Kalitenin yanı sıra her türden 
insanların alabileceği yataklarda üretiyoruz. Yatak fiyatlarımız 900 Türk lirasından başlayarak 
3500 liraya kadar değişiklik göstennektedir. Yani her alım gücüne göre hasta yataklarımız 
vardır. Ayrıca yataklarımız İstanbul için aynı gün içinde ücretsiz olarak kurulum olmaktadır. 
Diğer şehirlere ise aynı gün içinde kargo yapılıp bir ya da iki gün sonra yatak elinizde 
olmaktadır. Yataklarımız on yıl parça garantilidir. Hasta yataklarında herhangi bir sorun 
olursa servisimiz ücretsiz olarak gelip bakım yapmaktadır. Ayrıca en az iki ay olmak üzere 
kiralama da yapmaktayız. Kiralama süresi boyunca yataklarımız aynı şekilde garantilidir. 
Haskar medikal olmak üzere birçok hasta yatağı modeli üretimi yapmaktayız. İki motorlu 
hasta yatakları, üç motorlu hasta yatakları, dört motorlu hasta yatakları, lazımlıklı hasta 
yatakları, ev tipi ahşap hasta karyolası ürettiğimiz hasta yatakları modelleridir. Detaylar için 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 




